ISITICI TABLA TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Cihaz ithal malı olmalıdır.
2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz 30 adet 100 ml kapasiteli beheri ısıtabilmelidir

4. Cihazın tabla ısısı 50˚C yi aştığında cihazın ön panelinde kullanıcıyı uyaran sıcak uyarı lambası yanmalıdır

5. Cihaz analog ısıtıcı kontrolü olmalıdır

6. Isıtıcı tabla malzemesi aside dayanıklı seramik olmalıdır

7. Maksimum tabla sıcaklığı 375°C olmalıdır

8. Tabla ebatı 300x500 mm olmalıdır

9. Cihazın ısıtma gücü 2250 W olmalıdır
10. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz,10 yıl süre ile ücretli servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

