MANTOLU ISITICI TEKNİK ŞARTNAMESİ
· Cihaz ithal malı olmalıdır.

· Cihaz 1000 ml kapasiteli balonlar için tasarlanmış olmalıdır.

· Cihazın maksimum çalışma sıcaklığı en az 450˚C olmalıdır.

· Cihazın dış kısmı ateşe dayanıklı malzemeden yapılmalıdır.

· Cihazın ısıtma gücü 320 Watt olmalıdır.

· Cihaz sıcaklık ayar regülatörüne sahip olmalıdır.

· Cihaz laboratuarda istenilen şartlarda kurulmalı ve cihazı satan firma bu konuda kullanıcıya uygulamalı eğitim verebilmelidir.

· Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz, 10 yıl süre ile ücret karşılığı servis ve yedek parça garantili olmalıdır.

