ROTATOR TEKNIK ŞARTNAMESİ

1. Cihaz ithal malı olmalıdır.

2. Cihazın dış yüzeyindeki toz kaplama boyası mikrobiyolojik koruma için BioCote koruma sistemine sahip olmalı ve bu vazgeçilmez özellik olmalıdır. 

3. Cihaz 5 farklı drum ile çalışabilmelidir. 
4. Cihaz 10 ile 60 dakika arası ayarlanabilen dahili zaman ayarlayıcıya sahip olmalıdır.

5. Cihaz analog kontrole sahip olmalıdır.

6. Cihazın hız aralığı 6 ile 60 rpm arası olmalıdır. 
7. Cihaz 1 adet tutucu ile komple verilmelidir.

8. Cihaz her türlü fabrikasyon hatalarına karşı 2 yıl süre ile ücretsiz, 10 yıl süre ile ücret karşılığı servis ve yedek parça garantili olacaktır.

9. Teklif veren firma üretici firmanın Türkiye mümessili olmalı veya mümessilden alınmış yetki belgesine sahip olacaktır.

